Część Nr 5 tabela 4- Parametry graniczne automatycznego  analizatora do technik ELISA

	Lp.
	Określenie parametru/wymagania
	Wpisać odpowiednio: Tak/Nie, oferowany parametr/wymagania

	1
	2
	3

	1.
	Analizator fabrycznie nowy lub używany, rok produkcji max.2009, całkowicie sprawny, bez uszkodzeń.
	

	2.
	Nazwa aparatu: ……………………………………..

Producent: …………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………
	

	3.
	Jednoczesne przetwarzanie testów na 4 mikropłytkach
	

	4.
	Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbki do zakończenia badania
	

	5.
	Zapewnienie wstępnego rozcieńczania próbki jeżeli wymaga tego procedura badania
	

	6.
	Czujnik skrzepów


	

	7.
	Identyfikacja próbek badanych poprzez kody kreskowe
	

	8.
	Odczyt fotometryczny w zakresie 400 – 700 nm
	

	9.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	

	10.
	Analizator kompletny i gotowy do działania bez dodatkowych zakupów.
	

	11.
	Dozowanie za pomocą jednorazowych końcówek
	

	12.
	Instrukcja obsługi urządzenia i wykonywania testów w języku polskim
	

	13.
	Analizator dostarczony z komputerem ,system operacyjny Windows XP, w zestawie drukarka, monitor, UPS
	

	14.
	Alarmowanie w przypadku niskiego poziomu buforu płuczącego


	

	15.
	Podłączenie analizatora na koszt Wykonawcy (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego Zakładu Mikrobiologii Klinicznej i szpitala (AMMS-ASSECO).

	

	
	Pozostałe wymagania


	

	16.
	Dostawa , instalacja, uruchomienie analizatora  na koszt  Wykonawcy.
	

	17.
	Szkolenie personelu medycznego pracującego w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.
	

	18.
	Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt  Wykonawcy.
	

	19.
	Pełna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, akcesoriów, wszystkich części zamiennych i zużywalnych. 
	

	20.
	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia , naprawa analizatora max. do 2 dni  roboczych.
	

	21.
	W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego                z testami, materiałami  eksploatacyjnymi i zużywalnymi objętymi przedmiotową umową. 


	


	22.
	W przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy  analizator podlega wymianie  
	

	23.
	Założenie paszportu  technicznego


	


  Uwaga: Brak wypełnienia kolumny 3 lub wpisanie NIE spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.
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